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Settings / i% & | Paramétres / Einstellungen / Impostazioni / == | Ajustes | Ajustes

Information / 5 E./ Info_rmations [ Information / Informazioni/ ==/ Backlight / 5 ¥ | Rétroéclairage |
Em formagado / Informacion -Q_

K Hintergrundbeleuchtung / Retroilluminazione /
242} O] E / Luz de fundo / Luz de fondo

Sound / 7= / Son / Lautstarke / Audio /
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Zone / [X13 / Zone | Zone | Zona/ &= [ Zona | Zona

Gas Selection / S {4x1%§% / Sélection gaz / Gasauswahl / Selezione gas / 7}~ A1EH | )
Selegao de Gas / Seleccion del gas E Calibration / 13t / Etalonnage / Kalibrierung /
Calibrazione / 7* 3=’ / Calibragéo / Calibracién

Alarms / 38 2 / Alarmes / Alarme / Allarmi /

Options / £33 / Options / Optionen / Opzioni / =41 / Opgées / Opciones ((‘))
22|/ Alarmes / Alarmas

* Health & Safety / 2 E2{R)% 5 %2 4 (ATik) / Santé et sécurité / Gesundheit & Sicherheit /
Salute e sicurezza / 7121t 9+71 / Saude e seguranga / Salud y Seguridad

Multiple Data Logging / % (#7123 (Ai%) / Journalisation de données multiples / Multi-Datenlogger / Registrazione dati multipli /
CH& o|o|E{ 22!/ Registro miltiplo de dados / Registro de datos multiple

Sleep / BEARAE I / Veille / Ruhemodus / Sleep / A-C+/ Dormir / Reposo

Zeroing / ) / Mise & zéro / Nullabgleich / Azzeramento / | 2 2! / Zeeroing / Ajuste de cero

Peak Hold / I {& {R % / Maintien du pic / Maximalwertanzeige / Mantieni picco/ |2 E=
Pico de espera / Mantenimiento del valor de pico

Average / £351& / Moyenne / Durchschnitt / Media / Promedio /

Data Log / Z{3E12 5 (FI#k) / Journal de données / Datenlogger / Registro dati / | O|E{ 271/
Registro de dados / Registro de datos

Stealth / 52 2R#& =, / Furtif / Durchschnitt / Silenzioso / =2l 57|/ Furtividade / Sigilo
* Optional / &3 / Facultatif / Optional / Opzionale /+1=4 T} = [ Opcional / Opcional

Indicators / 35 7~ 25 / Indicateurs / Anzeigen / Indicatori / x| A|7| [ Indicadores / Indicadores

* Health & Safety / {2 B4R )R 5224 (AT 3%) / Santé et sécurité / Gesundheit & Sicherheit/
Salute e sicurezza / 712 1t 9F7 / Saude e seguranga / Salud y Seguridad

K Peak Hold / £ {E{R 3% / Maintien du pic / Maximalwertanzeige / Mantieni picco /
I|= &= /Pico de espera/ Mantenimiento del valor de pico

m Memory Status / 17 fi 83 4A 7S / Statut mémoire / Speicherstatus / Stato memoria /
] M2 2| 4EH / Estado da meméria / Estado de la memoria
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D Battery Status / B2t (R 75 / Statut batterie / Akkustatus / Stato batteria /
m HHE{Z2| 4 EH / Status da bateria / Estado de las baterias

."Q'_ Backlight / & ¢ / Retroeclairage / Hintergrundbeleuchtung / Retroilluminazione /
242} 0| E / Luz de fundo / Luz de fondo

Sound / 7 & / Son / Lautstarke / Audio / £~2[/Som / Sonido
((‘)) Alarms / 38 2 / Alarmes / Alarme / Allarmi / 2~ 2| / Alarmes / Alarmas

‘ Flashlight / [N ¢ £T/3F E8.f2] / Lampe torche / Taschenlampe / Lampadaltorcia /
~ Z2HAl/Lanterna/ Linterna
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G Lock / 817 / Cadenas / Sperre / Blocco / A= 2 / Bloqueio / Bloqueo
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